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È SEMPLICISSIMO!

Avete bisogno di un otoscopio BETA  
e dello Smartphone Adapter, composto 
da bottone di fissaggio + adattatore, 
del vostro smartphone e di una cover 
adeguata**.

La cover deve avere la parte posteriore 
rigida in policarbonato o in vetro acrilico.

Ora togliere la pellicola protettiva e 
posizionare saldamente il bottone 
di fissaggio sulla cover a destra al 
di sotto della lente della telecamera 
selezionata. 

Allentare leggermente la vite.

Se il vostro smartphone ha una 
sola fotocamera, fissate l’adat-
tatore al centro davanti a tale 
fotocamera.

Se il vostro smartphone ha più 
fotocamere, dovreste prima ve-
rificare quale sia la fotocamera 
principale: posizionate l’adat-
tatore sulla parte posteriore del 
vostro smartphone in modo che 
sia centrato sulla fotocamera 
principale. 

Serrate solo leggermente la vite, 
in modo che successivamente 
sia ancora possibile una regola-
zione di precisione.

HEINE  CHANGE System Module:
Smartphone Adapter
Per l’utilizzo con l’otoscopio HEINE BETA  
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     Tenere il bottone di fissaggio [ 01 ] 
separato dal supporto magnetico 
prima dell’applicazione sulla cover 
per smartphone!

Se i due pezzi dovessero comunque 
unirsi, separare la vite [ 02 ] dal braccio 
dell’adattatore. Avvitare la vite diret-
tamente nella filettatura del supporto 
magnetico per separare i due elementi. 

Con  CHANGE System Smartphone 
Adapter è possibile utilizzare qualsiasi 
smartphone. È ottimizzato per Apple 
iPhone* in combinazione con l’app 
HEINE Auris. 

     Con l’adattatore vengono forniti 
due bottoni di fissaggio di diversi 
spessori. Verificate quale è quello 
adatto al vostro smartphone. 
 

   * iPhone è un marchio di Apple Inc.

** Lo smartphone e la cover non sono compresi nel volume di fornitura.

Allentare il modulo  
 CHANGE System 
Magnifier Modul con un 
movimento rotatorio e 
toglierlo dall’otoscopio. 

Al posto del modulo Magnifier 
posizionare in piano l’adattatore 
per smartphone e avvitarlo salda-
mente in senso orario. Controllare 
che l’adattatore poggi contro 
l’intera superficie e sia scattato 
in posizione completamente. 

Per una regolazione di precisione, 
regolare la fotocamera dello 
smartphone con l’otoscopio in 
modo tale che sul display acceso 
sia visibile un’immagine nitida. 
Serrare la vite sull’adattatore. 

Ora potete scattare le foto come 
di consueto con la funzione di fo-
tocamera del vostro smartphone.

Applicare quindi l’adattatore sul 
bottone di fissaggio.


